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OCCUPATIONAL HYGIENE LABORATORY S.A.C

Certificado de Calibracién
OHLF-684-2022

1.- SOLICITANTE Este certificado de Calibracién documenta
la trazabilidad a los patrones Nacionales
Nombre: OCCUPATIONAL HYGIENE LABORATORY S.A.C (INACAL) y/o internacionales.
OHLAB S.A.C. custodia, conserva vy

Direccion: av. LA MARINA NRO. 365 URB. BENJAMIN DOIG LOSsIo ET. Mantiene sus  patrones  en Areas con

UNO PROV. CONST. DEL CALLAO -PROV. CONST. DEL condiciones ~ ambientales  controladas,
CALLAO - LA PERLA realiza mediciones metrolégicas a

solicitud de los interesados, promueve el
desarrollo de la metrologia en el pais y
contribuye a la difusion del sistema legal
de unidades del medida del Peru.

2.- INSTRUMENTO DE MEDICION Medidor de caudal

Marca : PARTISOL OHLAB S.A.C. no se responsabiliza de los
Modelo : 2000 perjuicios que pueda ocasionar el uso
N° de Serie : 200FB210291003 inadecuado de este instrumento o equipo
Resolucion : 0,01 L/min después de su calibracién, ni de una
Procedencia : USA incorrecta interpretacion de los resultados
de la calibracion aqui declarados.
Con el fin de asegurar la calidad de sus
mediciones el usuario debe tener un
control de mantenimiento y
3.- FECHA Y LUGAR DE CALIBRACION recalibraciones apropiadas para cada
instrumento.

* El instrumento se calibré el 2022-09-21
* La calibracion se realizé en el Area de Flujo del Laboratorio OHLAB S.A.C.

4.- CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura 20,5 °C * 0,2 °C
Humedad 52,7 % HR * 1,1 % HR
Presion 1011,7 hPa + 0,1 hPa

Este Certificado de calibracion solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos y/o
modificaciones requieren la autorizacion del Laboratorio de Metrologia OHLAB S.A.C.. Certificado sin firma y sello carecen
de validez. Los resultados de este certificado no deben utilizarse como certificado de conformidad de producto. Los
resultados se relacionan solamente con los items sometidos a calibracion, el laboratorio OHLAB S.A.C. declina de toda
responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este certificado.

Fecha de emision: 2022-09-21
Sello /7 "
,"‘ ":—;:": — — .
Miguél A. Zacarias Zamudio
Metrélogo
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5.- PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION

La calibracion se efectué segun el ME-009: 1° Ed., “Procedimiento Calibracion de
Caudalimetros de Aire" del Centro Espafiol de Metrologia.

6.- TRAZABILIDAD

Los resultados de la calibracién realizada tienen trazabilidad a los patrones nacionales

del
INACAL - DM, en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades de Medida
(Shyel
Sistema Legal de Unidades de Medida del Pert (SLUMP).

N° de Certificado Patrén utilizado Marca Modelo
CNM-CC-710-313/2021 Medidor de Caudal, con una exactitud del 1 Mesal abs Defender
CENAM - MEXICO % de la indicacion. 530+H

LH-055-2022 Termohigrometro con una incertidumbre de HD
INACAL / DM 0,17 °Cy 1,1 %hr DELTA OHM 2301.0R
LFP-024-2022 Barémetro con una incertidumbre méxima de

EXTECH D7
INACAL / DM 0,4 hPa c Sbr00

OBSERVACIONES
« Se coloco una etiqueta autoadhesiva con la indicacion “CALIBRADO”.

+ La periodicidad de la calibracion esté en funcion al uso y mantenimiento del equipo de medicion.

« La incertidumbre de la medicion ha sido determinada usando un factor de cobertura k=2
para un nivel de confianza aproximado del 95%.
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7.- RESULTADOS

CAUDAL
CCV Igg:f(?:lliz?e?rzl Error Incertidumbre
L/min L/min L/min L/min
13,95 15,00 1,17 0,2
16,21 16,00 0,05 0,2
17,29 18,00 0,96 0,2

CCV: Caudal Convencionalmente Verdadero

Temperatura del aire: 22,5°C +0,2 °C
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